Płock, dnia …..… marca 2014 roku

PZOZ/DZP/382/09PN/14
Do  wszystkich uczestników postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie napraw 
i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych.
W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1, dotyczy pakietu nr 9 poz. 2-5, 11, 12, 24 - 26 oraz 29 - 38
Czy ze względu na duże zróżnicowanie sprzętu, Zamawiający wydzieli pozycje 2-5, 11, 12, 24-26 oraz 29-38 z pakietu nr 9 i utworzy z nich osobny pakiet/pakiety lub zezwoli na złożenie oferty na poszczególne pozycje z pakietu nr 9?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie ww. pozycji do oddzielnego pakietu i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 2, dotyczy pakietu nr 9 poz. 14,15 i 16
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 9 urządzenia firmy ERBE tj. pozycje 14,15 i 16, tworząc w ten sposób oddzielny pakiet dla diatermii ERBE?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie ww. pozycji do oddzielnego pakietu i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 3, dotyczy Projektu Umowy § 3 pkt. 2
Czy Zamawiający zmieni termin przedstawienia do akceptacji kosztów naprawy z maksymalnie 2 dni do maksymalnie 4 pozostawiając czas wykonania naprawy niezmienionym.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie Nr 4, dotyczy pakietu nr 9 poz. 27 i 51
Czy Zamawiający dopuści wydzielenie z pakietu nr 9 poz.27 i 51?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie ww. pozycji do oddzielnego pakietu i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 5, dotyczy pakietu nr 9 poz. 49
Wykonawca wnioskuje o wyłączenie do osobnego pakietu pompy infuzyjnej SEP-21S (Pakiet 9, poz. 49). 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie ww. pozycji do oddzielnego pakietu i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 6, dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu § 3 ust. 1:

„w przypadku stwierdzenia w toku naprawy lub przeglądu pogwarancyjnego konieczności wykonania dodatkowych czynności przekraczających normalną eksploatację Wykonawca wystawi Zamawiającemu do akceptacji ofertę na zakup części i materiałów eksploatacyjnych. Oferta zostanie złożona do 24 godzin od pierwszego zbadania sprzętu przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający zaakceptuje lub odmówi przyjęcia oferty w terminie do dwóch dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy, z zastrzeżeniem sytuacji wymagających zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r,”

zapisem:

„w przypadku stwierdzenia w toku naprawy lub przeglądu pogwarancyjnego konieczności wykonania dodatkowych czynności przekraczających normalną eksploatację Wykonawca wystawi Zamawiającemu do akceptacji ofertę na zakup części i materiałów eksploatacyjnych. Oferta zostanie złożona do 3 dni roboczych od pierwszego zbadania sprzętu przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający zaakceptuje lub odmówi przyjęcia oferty w terminie do dwóch dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy, z zastrzeżeniem sytuacji wymagających zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r,”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 7, dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuje o zastąpienie zapisu § 3 ust. 2:

„Czas wykonania naprawy nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych liczonych od zgłoszenia zlecenia i akceptacji kosztów naprawy lub 14 dni w przypadku gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części z zagranicy. Wykonawca przedstawi do akceptacji koszty naprawy w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od zgłoszenia. Do czasu dokonania naprawy nie wlicza się czasu oczekiwania na akceptację kosztów naprawy przez Zamawiającego. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.”

zapisem:

„Czas wykonania naprawy nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych liczonych od zgłoszenia zlecenia i akceptacji kosztów naprawy lub 14 dni roboczych w przypadku gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części z zagranicy. Wykonawca przedstawi do akceptacji koszty naprawy w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od zgłoszenia. Do czasu dokonania naprawy nie wlicza się czasu oczekiwania na akceptację kosztów naprawy przez Zamawiającego. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 8, dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisu § 8 ust. 2:

„koszty części zamiennych i materiałów przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej, wynikających z normalnej eksploatacji urządzeń.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 9, dotyczy wzoru umowy

Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 5 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert.
Pytanie Nr 10, dotyczy pakietu nr 9 poz. 43

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 9 pozycji o nr: 43 Respriator Sechrist IV-100B i umieszczenie go w odrębnym nowo utworzonym pakiecie. Wydzielenie wskazanych pozycji umożliwi Wykonawcy przystąpienie do postępowania i złożenie ważnej oferty przetargowej oraz zwiększy konkurencyjność postępowania.
Zgodnie z treścią SIWZ usługi przewidziane w przedmiotowym postępowaniu, muszą być realizowane przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Czy mając na uwadze Zamawiający wymaga, aby każdy z potencjalnych Wykonawców posiadał (na dzień składania ofert) ważny dokument, wystawiony przez wytwórcę danego wyrobu lub autoryzowanego przedstawiciela wytwórcy, upoważniający go do świadczenia usług serwisowych objętych przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. nr 43 z pakietu nr 9 i dokona modyfikacji SIWZ. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga aby każdy z potencjalnych Wykonawców posiadał (na dzień składania ofert) ważny dokument, wystawiony przez wytwórcę danego wyrobu lub autoryzowanego przedstawiciela wytwórcy, upoważniający go do świadczenia usług serwisowych objętych przedmiotem zamówienia. 
Pytanie Nr 11, dotyczy Załącznika nr 4.9 do SIWZ
Zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy okresowe respiratorów Sechrist należy wykonywać do 12 miesięcy, przy czym raz na 24 miesiące należy dokonać przeglądu z wymianą zestawów serwisowych. Czy w związku z tym Zamawiający dokona modyfikacji Załącznika nr 4.9 do SIWZ odnośnie interwału czasowego przeglądów respiratora Sechrist na 12 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie Nr 12, dotyczy pak. nr 9 poz. o nr: 11, 12, 29 - 39
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 9 pozycji o nr: 11, 12, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 i umieszczenie ich w odrębnym nowo utworzonym pakiecie. Wydzielenie wskazanych pozycji umożliwi wykonawcy przystąpienie do postępowania i złożenie ważnej oferty przetargowej oraz zwiększy konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraził zgodę na wydzielenie poz. 11,12, 29-38 w odpowiedzi na pytanie nr 1. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pak. nr 9 poz. nr 39 do odrębnego pak.nr 15 i dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie Nr 13
Wykonawca zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert.
Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 9 sierpnia 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wprowadza do treści SIWZ następujące zmiany:
- wydziela z Pakietu Nr 9 pozycje nr 2-5, 11, 12, 24-26 oraz 29-38 i tworzy z niej oddzielny Pakiet nr 10,

- wydziela z Pakietu Nr 9 pozycje nr 14,15 i 16 i tworzy z niej oddzielny Pakiet nr 11,

- wydziela z Pakietu Nr 9 pozycje nr 27 i 51 i tworzy z niej oddzielny Pakiet nr 12,
- wydziela z Pakietu Nr 9 pozycji nr 49 i tworzy z niej oddzielny Pakiet nr 13,
- wydziela z Pakietu Nr 9 pozycji nr 43 i tworzy z niej oddzielny Pakiet nr 14,
- wydziela z Pakietu Nr 9 pozycji nr 39 i tworzy z niej oddzielny Pakiet nr 15,

W konsekwencji powyższego, Zamawiający modyfikuje następujące zapisy SIWZ:

 - punkt 3.1 SIWZ

z: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych dla Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., z podziałem na 9 pakietów.
na: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych dla Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., z podziałem na 15 pakietów.
- punkt 11.1.2 SIWZ
z:

posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia:

- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli zrealizował/realizuje w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, min. 1 usługę polegającą na świadczeniu usług tego samego rodzaju, o wartości zł. brutto min:

	pakiet: 1
	5 000

	pakiet: 2
	3 800

	pakiet: 3
	4 600

	pakiet: 4
	15 000

	pakiet: 5
	6 000

	pakiet: 6
	4 000

	pakiet: 7
	15 000

	pakiet: 8
	7 000

	pakiet: 9
	35 000


a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt 15.A.2 SIWZ;

W przypadku oferowania kilku pakietów należy odpowiednio zsumować wartości przypadające dla danego pakietu.
na:

posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia:

- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli zrealizował/realizuje w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, min. 1 usługę polegającą na świadczeniu usług tego samego rodzaju, o wartości zł. brutto min:

	pakiet: 1
	5 000

	pakiet: 2
	3 800

	pakiet: 3
	4 600

	pakiet: 4
	15 000

	pakiet: 5
	6 000

	pakiet: 6
	4 000

	pakiet: 7
	15 000

	pakiet: 8
	7 000

	pakiet: 9
	14 800

	pakiet: 10
	7 000

	pakiet: 11
	1 700

	pakiet: 12
	2 200

	pakiet: 13
	300

	pakiet: 14
	3 900

	pakiet: 15
	420


a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt 15.A.2 SIWZ;

W przypadku oferowania kilku pakietów należy odpowiednio zsumować wartości przypadające dla danego pakietu.
- punkt 15.D.2 SIWZ
z:

Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) Cenowy(e) – wg Załącznika Nr 4.1.-4.9. do SIWZ – dotyczy oferowanych pakietów.

na:
Wypełniony(e) i podpisany(e) Formularz(e) Cenowy(e) – wg Załącznika Nr 4.1.-4.15. do SIWZ – dotyczy oferowanych pakietów.

- załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

z:  

Nr pakietu                Producent urządzeń

	pakiet: 1
	TOSHIBA

	pakiet: 2
	VIASYS 

	pakiet: 3
	ATOM

	pakiet: 4
	GMM 

	pakiet: 5
	NEWPORT 

	pakiet: 6
	SHENZEN MINDRAY COVIDIEN

	pakiet: 7
	SHIMAZU 

	pakiet: 8
	SMAM 

	pakiet: 9
	EMILDUE, ASKOR, CARDINAL HEALTH, COROMETRICS, COVIDIEN, CONTEC MEDICAL SYSTEM Co. Ldt., CRITIKON, DRAGER, ERBE, FISHER&PAYKEL, HITACHI, KWAPISZ, MEDIMA, MADSEN ELECTRONICS, MES SP. z o.o., NELLCOR, NIHON KOHDEN, NOWAMETRIX, OCULUS OPTIKGERATE GMBH Austria, OXFORD, SATELEC, SECHRIST, SONOPAN, TERUMO, VICKERS, VILTECHMEDA, TOPCON CORPORATION Japonia, MEDICAL ELEKTRICAL EQUIPMENT


na:

Nr pakietu                Producent urządzeń

	pakiet: 1
	TOSHIBA

	pakiet: 2
	VIASYS 

	pakiet: 3
	ATOM

	pakiet: 4
	GMM 

	pakiet: 5
	NEWPORT 

	pakiet: 6
	SHENZEN MINDRAY COVIDIEN

	pakiet: 7
	SHIMAZU 

	pakiet: 8
	SMAM 

	pakiet: 9
	Emildue, COROMETRICS, COVIDIEN, Contec Medical Systems Co. Ldt, Drager, FISHER&PAYKEL, HITACHI, MES SP. z o.o., Oculus, Optikgerate GMBH Austria, OXFORD, SATELEC, SONOPAN, TERUMO, VICKERS, TOPCON CORPORATION Japonia

	pakiet: 10
	ASCOR, CARDINAL HEALTH, CRITIKON, DRAGER, KWAPISZ, MEDIMA, NELLCOR, NIHON KOHDEN, NOWAMETRIX

	pakiet: 11
	ERBE

	pakiet: 12
	Madsen Electronics, Medical Elektrical Equipment

	pakiet: 13
	Viltechmeda

	pakiet: 14
	SECHRIST

	pakiet: 15
	NOWAMETRIX


Załącznik Nr 4.9. do SIWZ otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 4.9. do SIWZ
Formularz cenowy - pakiet nr 9

	LP
	Nazwa Urządzenia
	NR fabryczny/ seryjny
	Producent
	Nr inwentarzowy
	Rok produkcji
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana r/h dodatk.
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11+12

	1.
	Diatermia SW-500
	SW2241
	Emildue
	T/IV 41-28-4
	---
	12 m-cy
	2
	
	2
	
	
	23
	

	2.
	Kardiotokograf 151
	5500683
	COROMETRICS
	T/IV42-15-11
	---
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	3.
	Kardiotokograf 151
	4500632
	COROMETRICS
	T/IV42-15-10
	---
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	4.
	Kardiotokograf 151
	5500724
	COROMETRICS
	T/IV42-15-9
	---
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	5.
	Diatermia chirurgiczna LigaSure-8 
	L6E1240V
	COVIDIEN
	--- 
	2006
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	6,
	Detektor tętna Sonotrax B
	L091D0902
	Contec Medical Systems Co. Ldt.
	J/IV 42-98-118
	2009
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	7.
	Respirator ratunkowy OXYLOG 2000
	ARCP-0080
	Drager
	T/IV-42-7-18
	2001
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	8.
	Nawilżacz do respiratora MR 410
	9341AEU00729
	FISHER&PAYKEL
	T/IV-35-2-39
	--
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	9.
	Nawilżacz do respiratora MR 410
	9341AEU00734
	FISHER&PAYKEL
	T/IV-35-2-32
	--
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	10.
	Nawilżacz do respiratora MR 730
	9373AEU10202
	FISHER&PAYKEL
	--- 
	---
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	11.
	Nawilżacz do respiratora MR 850 - ARU
	60725015551
	FISHER&PAYKEL
	T/IV-35-2-40
	2006
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	12.
	Respirator dla nowor.        N-CPAP NEOPUFF
	92000188
	FISHER&PAYKEL
	T/IV-35-2-19
	---
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	13.
	Respirator dla nowor.          N-CPAP NEOPUFF
	92000191
	FISHER&PAYKEL
	T/IV-42-165-11
	--
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	14.
	USG EUB - 405 
	SE1735304
	HITACHI
	T/IV 42-133-5
	1993
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	15.
	Spirometr LUNGTEST 1000SB
	349
	MES SP. z o.o.
	T/IV 42-160-4
	--
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	16.
	Eutyskop Cuppers
	--- 
	Oculus Optikgerate GMBH Austria
	T/IV 42-187-1
	---
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	17.
	Kardiotokograf Sonicaid TEAM
	964367
	OXFORD
	T/IV-42-15-13
	---
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	18.
	Aparat RTG X-Mind
	31900
	SATELEC
	--- 
	---
	6 m-cy
	4
	
	10
	
	
	23
	

	19.
	Detektor tętna CDT-5
	184/97
	SONOPAN
	42-98-114
	---
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	20.
	Detektor tętna UDT 10A
	254/96
	SONOPAN
	42-98-110
	---
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	21.
	Pompa infuzyjna TE -331 NMM
	2005-01060
	TERUMO
	J/IV-35-2-36
	2005
	12m-cy
	2
	
	2
	
	
	23
	

	22.
	Pompa infuzyjna TE -331 NMM
	2005-01090
	TERUMO
	J/IV-35-2-37
	2005
	12 m-cy
	2
	
	2
	
	
	23
	

	23.
	Inkubator noworodkowy C100/2005QTEC 
	2F27302
	VICKERS
	T/IV42-20-38
	---
	4 m-ce
	6
	
	5
	
	
	23
	

	24.
	Funduskamera - Retinal camera TRC-50IA 
	67305
	TOPCON CORPORATION Japonia
	T/IV 42-198-1
	---
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	Razem:
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                      ………………………..…………….

                                                                    Podpis Wykonawcy

Nowy Załącznik Nr 4.10.
Załącznik Nr 4.10. do SIWZ
Formularz cenowy - pakiet nr 10
	LP
	Nazwa Urządzenia
	NR fabryczny/ seryjny
	Producent
	Nr inwentarzowy
	Rok produkcji
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana r/h dodatk.
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11+12

	1.
	Pompa infuzyjna SEP 11
	A/2905/98
	ASCOR
	J/IV-35-2-27
	1998
	12m-cy
	2
	
	2
	
	
	23
	

	2.
	Pompa infuzyjna SEP 11
	A/4021/01
	ASCOR
	T/IV-35-2-30
	2001
	12 m-cy
	2
	
	2
	
	
	23
	

	3.
	Pompa infuzyjna ALARIS GH
	8E+08
	CARDINAL HEALTH
	T/IV 35-2-45
	2008
	12m-cy
	2
	
	2
	
	
	23
	

	4.
	Pompa infuzyjna ALARIS GH
	8E+08
	CARDINAL HEALTH
	T/IV 35-2-44
	2008
	12m-cy
	2
	
	2
	
	
	23
	

	5.
	Pulsoksymetr OXYSHUTTLE
	11542
	CRITIKON
	T/IV-42-165-2
	--
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	6.
	Pulsoksymetr OXIPAC 2500  
	700450097
	DRAGER
	T/IV 42-165-12
	1999
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	7.
	Pompa infuzyjna DUET 20/50
	13741
	KWAPISZ
	T/IV 35-2-40
	2005
	12 m-cy
	2
	
	2
	
	
	23
	

	8.
	Pompa infuzyjna DUET 20/50
	13812
	KWAPISZ
	T/IV-35-2-38
	2005
	12 m-cy
	2
	
	2
	
	
	23
	

	9.
	Pompa infuzyjna S-PCA
	0400/84/09
	MEDIMA
	T/IV 35-2-43
	2009
	12m-cy
	2
	
	2
	
	
	23
	

	10.
	Pulsoksymetr NPB 295
	G 00846601
	NELLCOR
	T/IV-42-165-10
	2000
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	11.
	Pulsoksymetr NPB 295
	G 00809596
	NELLCOR
	T/IV-42-165-9
	2000
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	12.
	Pulsoksymetr N 395
	G 02828803
	NELLCOR
	J/IV-42-124-14
	--
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	13.
	Kardiomonitor MU - 831 RK
	03161 6A
	NIHON KOHDEN
	T/IV42-14-14
	1996
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	14.
	Kardiomonitor MU - 831 RK
	03166 6A
	NIHON KOHDEN
	T/IV42-14-15
	1996
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	15.
	Kardiomonitor MU - 831 RK
	03167 6A
	NIHON KOHDEN
	T/IV42-14-16
	1996
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	16.
	Kardiomonitor MU - 831 RK
	03170 6A
	NIHON KOHDEN
	T/IV 42-14-17
	1996
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	17.
	Pulsoksymetr 515B
	1406AASP
	NOWAMETRIX
	T/IV-42-165-8
	1997
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	18.
	Pulsoksymetr 515B
	1694AAS
	NOWAMETRIX
	T/IV 42-186-11
	--
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	19.
	Pulsoksymetr OXYPLETH 5207
	77-1736CCYY
	NOWAMETRIX
	T/IV-42-165-11
	---
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	Razem:
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                      ………………………..…………….

                                                                  Podpis Wykonawcy

Nowy Załącznik Nr 4.11.
Załącznik Nr 4.11. do SIWZ
Formularz cenowy - pakiet nr 11
	LP
	Nazwa Urządzenia
	NR fabryczny/ seryjny
	Producent
	Nr inwentarzowy
	Rok produkcji
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana r/h dodatk.
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11+12

	1.
	Diatermia chirurgiczna VIO 300 S 10 140-300
	1,13E+09
	ERBE
	-- 
	2006
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	2.
	Diatermia ogólnochirurgiczna ICC 200 ERBOTOM
	D-3537
	ERBE
	--- 
	--
	12m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	3.
	Diatermia chirurgiczna JCC 300
	A1332
	ERBE
	T/IV-42-6-1801
	--
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	Razem:
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                      ………………………..…………….

                                                                  Podpis Wykonawcy

Nowy Załącznik Nr 4.12.
Załącznik Nr 4.12. do SIWZ
Formularz cenowy - pakiet nr 12
	LP
	Nazwa Urządzenia
	NR fabryczny/ seryjny
	Producent
	Nr inwentarzowy
	Rok produkcji
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana r/h dodatk.
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11+12

	1.
	Audiometr MIDIMATE 622    
	64374
	Madsen Electronics
	T/IV 42-29-4
	1996
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	2.
	Audiometr Madsen Itera      
	3128464
	Medical Elektrical Equipment
	T/IV 42-29-5
	2009
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	Razem:
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                      ………………………..…………….

                                                                  Podpis Wykonawcy

Nowy Załącznik Nr 4.13.
Załącznik Nr 4.13. do SIWZ
Formularz cenowy - pakiet nr 13
	LP
	Nazwa Urządzenia
	NR fabryczny/ seryjny
	Producent
	Nr inwentarzowy
	Rok produkcji
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana r/h dodatk.
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11+12

	49.
	Pompa infuzyjna SEP - 21S
	B/1510
	Viltechmeda
	--- 
	1998
	12m-cy
	2
	
	2
	
	
	23
	

	Razem:
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                      ………………………..…………….

                                                                  Podpis Wykonawcy

Nowy Załącznik Nr 4.14.
Załącznik Nr 4.14. do SIWZ
Formularz cenowy - pakiet nr 14
	LP
	Nazwa Urządzenia
	NR fabryczny/ seryjny
	Producent
	Nr inwentarzowy
	Rok produkcji
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana r/h dodatk.
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11+12

	1.
	Respirator dla nowor. IV-100B
	11847
	SECHRIST
	-- 
	---
	6 m-cy
	4
	
	5
	
	
	23
	

	Razem:
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                      ………………………..…………….

                                                                  Podpis Wykonawcy

Nowy Załącznik Nr 4.15.
Załącznik Nr 4.15. do SIWZ
Formularz cenowy - pakiet nr 15
	LP
	Nazwa Urządzenia
	NR fabryczny/ seryjny
	Producent
	Nr inwentarzowy
	Rok produkcji
	Interwał czasowy przeglądów
	Ilość zamawiana przeglądów
	cena netto 1 przeglądu
	Ilość zamawiana r/h dodatk.
	cena netto za 1r/h
	Wartość netto w PLN
	stawka podatku VAT %
	Wartość brutto w PLN

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=(7*8)+(9*10)
	12
	13=11+12

	1.
	Pulsoksymetr OXYPLETH Model 520A-RS 232 C
	77-5969LPRX
	NOWAMETRIX
	T/IV-42-165-6
	---
	12 m-cy
	2
	
	5
	
	
	23
	

	Razem:
	
	xxxxx
	


Miejscowość i data: …...............................                                      ………………………..…………….

                                                                  Podpis Wykonawcy

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl.
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści
z dnia ……… marca 2014 roku PZOZ/DZP/382/09PN/14
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi

o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu  24 364 51 02.

Otrzymano dnia …….………... Ilość stron ……... Podpis i pieczątka Wykonawcy ………………
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